
Woodpex III. apex lokátor 
 

Használati Útmutató 
 

 
1. Bevezetés 
 
Előszó 

A Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd. egy professzionális gyártó a fogászati 

termékek területén. 

 Az eszköz leírása 

Az apexlokátor megkönnyíti a gyökérkezelést, segít a gyökércsatorna hosszának 

meghatározásában, s ezáltal növeli a kezelés sikerességét 

Jellemzői: 

a.) A világoskék LCD kijelző, a tiszta kép és a különböző színek egyértelműen láthatóvá teszik a 

gyökérkezelő tű útját. 

b.) Automata kalibrálás biztosítja a mérések pontosságát. 

c.) A tű csíptetője, az ajakhorog és a tapintó magas hőmérsékleten és magas nyomás alatt 

autoklávozható. 

d.) Az akkumulátor újratölthető.  

 Modell és méretek 

 Modell: Woodpex III 

 Méretek: 84 mm (hosszúság) X 88 mm (szélesség) X 112 mm (magasság) 

 Súly: 336 g 

 Alkatrészek 

 A fő egység részei 

 



 

Power indicator: töltöttségjelző 

Sound indicator: hangjelző 

Emulsion of enlarging apex:  

Length measure indicator: hosszmérő-jelző 

Power on/off: ki-be kapcsoló gomb 

Demonstration function: bemutató mód 

Sound adjustment: hangbeállítás 

Measuring wire socket: mérő vezeték csatlakozója 

Socket for adapter: adapter csatlakozója 

Battery bin: akkumulátortartó 

 

 Kiegészítők 

 

 

mérő vezeték, tűcsipesz, ajakhorog, érintéspróba 



akkumulátor, adapter, teszter 

 Felépítés 

A Woodpex III apexlokátor főegységből és a fenti képen látható kiegészítőkből áll. 

 Rendeltetésszerű használat 

Az eszköz az alábbi mérések elvégzésére használható: 

 Pulpitis, pulpa nekrózis, periapikális periodontitis és foghossz mérése. 

 Foghossz bemérése koronai helyreállítás előtt. 

 Foghossz bemérése beültetés előtt. 

 Ellenjavallatok 

Nem javasoljuk a Woodpex III apexlokátor használatát a pacemakerrel (vagy egyéb elektromos 

eszközzel) rendelkező páciensek esetében, illetve azon páciensek esetében, akiknél biztonsági 

okokból nem javasolt elektromos eszközök használata. 

 Főbb technikai adatok 

 Akkumulátor: 3.7V/750mAh 

 Adapter: ~100V-240V 50Hz/60Hz 

 Fogyasztási teljesítmény: <0.5W 

 Kijelző: 4.5” LCD 

 Berregő riasztás: a berregés akkor riaszt, amikor a gyökérkezelő tű kevesebb mint 2 mm-re van 

a gyökércsúcstól 

 Üzemeltetési feltételek 

a.) környezet hőmérséklete: +5ºC~+40ºC 

b.) relatív páratartalom: <80% 

c.) légköri nyomás: 70kPa~106kPa 

 

Használati és üzembehelyezési útmutató 

 Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót. 

 Biztonsági okokból érdemes az alábbi lépéseket betartani: a gyökérkezelő tűt helyezze egy 

endodonciai mérőbe (pl. endoblokk), ahol az apexlokátor '00'-t jelöl. Vonjon le 0.5-1 mm-t a 

hosszból és ez legyen a munkahossz. 



 Az apexlokátor kijelzőjén megjelenő léptékjelző nem jelöli milliméter pontosan a hosszúságot 

vagy a távolságot, csak jelzi az érintéspróba előrehaladását az apex foramen felé. 

 Ha a képernyőn látható oszlopdiagram hirtelen nagy változást mutat, vagy a kijelzőn az 'OVER' 

szó jelenik meg a csatorna felső részében, haladjon enyhén az apex irányába, és a jel visszatér. 

 A pontatlan mérések elkerülése érdekében érdemes az üreget egy vattával vagy 

levegőpisztollyal kiszárítani. 

 Minden használat előtt teszteljük a vezetékek csatlakozását. 

 A tű csíptetője, az ajakhorog és az érintéspróba többször használhatóak, kérjük, minden 

használat előtt autoklávozza ezeket az alkatrészeket. A gyökérkezelő tűk legfeljebb 3 

alkalommal legyenek használva. 

 Ha az eszközt hosszabb ideig nem használja, javasolt az akkumulátor eltávolítása. 

 Kérjük, töltse fel az akkumulátort, amikor a töltésjelző villog. 

 Kérjük, eredeti alkatrészeket használjon, más gyártók alkatrészei pontatlan mérési 

eredményekhez vezethetnek. 

 A gyökérkezelő tűket és a tű csíptetőjét tartsa távol egyéb fémeszközöktől. 

 Annak érdekében, hogy rövidzárlat ne zavarja meg a méréseket, legyen különösen óvatos 

azokkal a páciensekkel, akik fém koronával vagy híddal rendelkeznek. Ellenőrizze a 

nedvességét a tűnek, hogy a mérés megbízhatóságát javítsa. Ha biztos benne, hogy a tű még 

nem érte el az apexet, de az apexlokátoron megjelenő érték túl alacsony, kérjük, ellenőrizze, 

hogy a tű nem túl száraz-e és erősítse meg egy röntgenfelvétellel. 

 A garancia rendeltetésszerű használat mellett érvényes. Szétszerelés esetén a garancia 

érvénytelenné válik, de a Woodpecker szakemberei a garancia időtartama alatt 

rendelkezésére állnak szerviz szolgáltatásukkal. 

 Bármilyen átalakítás a garancia megszűnését vonja maga után és esetleg a páciensnek is 

sérülést okozhat. 

 Kizárólag az eredeti adapter és lithium akkumulátor használható a géphez. 

 

 

 



Üzembe helyezés 

 A mérő vezeték csatlakoztatása 

 Csatlakoztassa a mérő vezetéket az egység megfelelő nyílásába. 

 

Vigyázat! 

Kérjük, legyen óvatos, tartsa stabilan a gépet és kerülje az ütődéseket. Az elővigyázatlan 

használat miatt az eszköz megsérülhet vagy tönkremehet. 

 

 Tesztelje a zsinórok csatlakozását minden használat előtt! 

a.) Nyomja meg a bekapcsolás gombot. Győződjön meg róla, hogy a kijelzőn megjelenik a kép, 

amely a gyökércsatorna hosszát jelzi. 

Az eszköz használaton kívül automatikusan kikapcsol 5 perc. 

b.) Győződjön meg róla, hogy a mérő vezetéket megfelelően csatlakoztatta a nyílásba. 

c.) Győződjön meg róla, hogy a tű csíptetője és az ajakhorog megfelelően vannak a mérő 

vezeték 

d.) Érintse az ajakhorgot a tű csíptetőjének hajlított végéhez (a képen látható módon), hogy 

meggyőződhessen róla, hogy az összes információ megjelenik az LCD kijelzőn és  megjelenik a 

'-3', ha nem, az a csíptető vagy a mérő vezeték meghibásodását jelenti, ebben az esetben ki 

kell azt cserélni. 

 

 A kijelzőn megjelenő képek magyarázatai 

a.) A kijelző a gyökércsúcs nyílásának elülső részét mutatja. A képen látható fehér területre 

ennek megfelelően tekintsen. 

b.) Amikor a zöld jelzések feltűnnek, akkor a tű a nyílás mellé ért. 

c.) Amikor a piros jelzések tűnnek fel, akkor a tű túlment a gyökércsúcson. Ezzel egy időben 



folyamatos hangjelzés is hallható. 

 

 

 Az eszköz tesztelése a teszterrel (Végezze el kéthetente) 

A felhasználó az alábbi módokon ellenőrizheti, hogy az eszköz megfelelően működik-e: 

a.) Húzza ki a mérőzsinórt és kapcsolja ki az eszközt! 

b.) Helyezze be a tesztert! 

c.) Kapcsolja be az eszközt, ha a kijelző zöld területe világít, megfelelően működik 

 Demó üzemmód 

A demó üzemmód bemutatja a gyökérkezelő tű mozgásának folyamatát mérés közben. 

a.) Húzza ki a mérőzsinórt! 

b.) Kapcsolja be az eszközt! 

c.) Nyomja be hosszan a 'Play' gombot, ezzel aktiválja a demó üzemmódot. 

d.) Nyomja be újra a gombot, ezzel kiléphet ebből az üzemmódból. 

 Az akkumulátor feltöltése 

Amikor a töltöttségjelző villog, kérjük, ne használja tovább az eszközt, mivel ilyenkor már nincs 

benne elég energia. 

 Csatlakoztassa az adaptert az eszközhöz és dugja be a konnektorba. 

 A sárga fény azt jelzi, hogy a töltés folyamatban van. Ha a sárga fény zöldre vált, az 

akkumulátor feltöltött. Ez nagyjából 120 percig tart. 

 A töltés végeztével húzza ki az adaptert. 

Figyelem! 



Kérjük, a töltés ideje alatt ne használja az eszközt és tartson legalább 2 méter távolságot a 

géptől ez idő alatt. 

A termék működtetése 

 Használati követelmények 

A termék megbízható és könnyen használható, de az alábbi követelményeket szükséges 

betartani a megfelelő működés érdekében. 

 Használja a gépet a használati útmutatóban leírtak szerint. 

 A fogorvosnak tisztában kell lennie a fogak elhelyezkedésével, pozíciójával és átlagos 

hosszával. 

 Szükséges egy teljesen feltárt kavitás. 

 Szükséges egy röntgenfelvétel, amelyen látható a gyökércsatornák teljes hossza. 

 A gyökérkezelő tű ne legyen se túl nagy, se túl kicsi, hogy elkerülje a gyökércsúcson  

 A gyökér körüli akut gyulladás elmúltával a fertőzött területek megtisztítása szüksége, 

továbbá meg kell szabadulni a pulpától és az elhalt szövetektől is. 

 A következő esetek nem alkalmasak megfelelő mérés elvégzésére: 

a.) A gyökér mérete megegyezik a gyökércsúcs nyílásának méretével. 

Ebben az esetben a gyökércsatorna hosszának mérési eredménye rövidebb lesz, mint a 

valóságban a gyökér hipopláziája miatt. 

b.) Vérzés. 

Ha a vér kifolyik a gyökércsatornából és eléri az ínyt, nem kapunk megfelelő mérési 

eredményeket. A mérés a vérzés elállítása után folytatható. 

 



 

 

c.) A koronai rész eltört. 

Az ínyszövet elérheti az üreget a törésnél, amely az elektromos vezetés miatt elégtelen mérési 

eredményhez vezet. A törés helyrehozását követően folytatható a mérés. 

d.) Repedés a foggyökéren. 

A repedés elektromos zárlatot okozhat, amely pontatlan méréshez vezet. 

e.) Guttaperchával tömött gyökér ismételt kezelése. 

Első lépésben szükséges guttapercha maradéktalan eltávolítása, majd a csatorna sós oldattal 

történő átöblítése, ezután kezdhető meg a kezelés. 

f.) Fém korona van a fogon, amely az ínyhez csatlakozik. 

Ha a gyökérkezelő tű hozzáér a fémhez, az pontatlan méréshez vezet. 

 

Néha az apexlokátor és a röntgen eredményei nem egyeznek, ez nem a gép hibáját vagy a 

röntgenfelvétel pontatlanságát jelenti. A gyökércsúcs helyzete eltérhet az anatómiailag 

megszokottól. 

 

4.2. Tájékoztatás 

 A mérővezetéket dugja a főegység oldalán lévő foglalatba. 

Kapcsolja be. Az akkumulátor a képernyő bal oldalán található. 

 A berendezés normál állapotban van. Amennyiben 5 percig nem használja, a berendezés leáll. 

 A hangerő szabályozható. A beállításához kérjük nyomja meg a hangerő gombot. 

 Akassza az ajakhorgot az ajakra, majd győződjön meg róla, hogy kapcsolatba lépett a 

szájnyálkahártyával, mint referencia elektród. 

 A gyökérkezelő tűvel közelítsen a gyökércsúcs felé. Amennyiben a tű távolsága a 

gyökércsúcstól kevesebb, mint 2mm-re van, folyamatos riasztás hallható. 



 

Hibaelhárítás 

Probléma Lehetséges oka Megoldás 

Bekapcsolás után a képernyőn 

nincs áram, se jel.  

1. Az akkumulátor helytelenül van 

behelyezve. 

2. Az akkumulátor nincs áram 

alatt . 

1. Helyezze be újra. 

 

2. Töltse fel az akkumulátort. 

A gyökércsatorna hosszát nem 

lehet mérni. 

A mérővezeték nincs 

megfelelően csatlakoztatva. 

Eltört a mérővezeték. 

Győződjön meg róla, hogy a 

mérővezeték megfelelően van 

csatlakoztatva, akassza az 

ajakhorgot az ajakra és 

ellenőrizze, hogy a mérővezeték 

nincs e eltörve. 

Nincs hangriasztás/berregés. A hangerő némára van állítva. Állítsa be a hangerőszintet. 

Az ajakhorog nem érintkezik 

megfelelően szájnyálkahártyával.  

Győződjön meg róla, hogy az 

ajakhorog megfelelő helyen 

érintkezik a    szájnyálkahártyával. 

A korona véres vagy nyállal 

szennyeződött 

A gyökércsatornából kifolyó 

vér/nyál a koronai, nyaki részt 

beszennyezte és ez rövid zárlatot 

okozhatott. Tisztítsa le az adott 

fogfelszínt. 

A kijelzőn látható értékek nem 

állandóak: a mérési eredmény  

hosszabb vagy rövidebb ideig 

tart, a számkijelző pontatlanul 

működik. 

A gyökércsatornában vér, 

folyadék található. 

Amennyiben a gyökérkezelő tű 

érintkezik a vérrel telített 

gyökércsatorna felszínével, a 

kijelzőn azonnal megjelenik az 

„OVER” felirat. Ebben az esetben 

nyomja a tűt az apikális 

gyökércsatorna (foggyökércsúcs) 

irányába, s a kijelző helyreáll. Ezt 

követően a gyökércsatorna 

hossza már mérhető.  



A fogak felszínén folyadék, 

törmelék van. 

Tisztítsa meg a fogak felszínét. 

A gyökérkezelő tű hozzáér az 

ínyhez. 

Az LCD kijelzőn „OVER” felirat 

jelenik meg, ha a tű hozzáér az 

ínyhez. 

A gyökércsatornában továbbra is 

fogbél található. 

A gyökércsatorna hossza rosszul 

lett bemérve. Tisztítsa ki  ismét, 

majd mérje be újra a hosszát. 

A tű fémfelülethez ér hozzá. A kijelzőn az 'OVER'felirat jelenik 

meg. 

A szomszédos felszín 

elszuvasodott. 

A gyökércsatorna hossza nem 

mérhető be pontosan. 

 

A kiegészítők fertőtlenítése, tisztítása és sterilizálása 

 Az ajakhorgot, a tű csíptetőjét és az érintéspróbát minden egyes használat előtt meg kell 

tisztítani, fertőtleníteni és sterilizálni kell. Ez az első használatra is vonatkozik. 

 Általános javaslatok 

 A felhasználó felelős a termék sterilitásáért mind az első, mind a további használatok során, 

továbbá az ő felelőssége, hogy ne sérült vagy szennyezett terméket használjon. 

 Saját biztonsága érdekében, kérjük, használjon megfelelő védőfelszerelést (kesztyű, 

szemüveg, maszk) 

 Csak bizonyítottan hatásos fertőtlenítő szereket használjon! 

 A fertőtlenítés menete: 

 Előfertőtlenítés: használat után azonnal áztassa be az alkatrészeket. Figyelem! Kövesse az 

utasításokat a koncentrációra és a behatási időre vonatkozóan! A fertőtlenítő oldat aldehid- és 

fenolmentes legyen. A látható szennyeződéseket ajánlatos egy kefével eltávolítani. 

 Öblítés: folyó vízzel öblítse át az eszközöket 

 Kézi tisztítás: az eszközöket tisztítsa meg egy megfelelő kefével, melyet előzetesen fertőtlenítő 

oldatba áztatott.  

 Öblítés (l. 2-es pont) 



 Fertőtlenítés: helyezze az eszközöket fertőtlenítő (baktericid, fungicid, virucid, tuberkolocid, 

aldehidmentes) oldatba. 

 Végső öblítés 

 Megfigyelés: az eszközöket rendszeres időközönként felül kell vizsgálni és kiválogatni a 

hibásakat. A koszos eszközöket újból meg kell tisztítani és fertőtleníteni. 

 Csomagolás: csomagolja az eszközöket sterilizáló tasakba. Figyelmeztetés! Ellenőrizze a 

sterilizáló tasak gyártó által megadott lejárati dátumát! Olyan csomagolást használjon, amely 

141ºC-ig használható. 

 Sterilizálás: 134 fokon 18 percig 

 Tárolás: az eszközöket tárolja steril csomagolásban száraz, tiszta helyen. Ha a csomagolás 

sérült, nyitott vagy nedves, a sterilitás nem garantált! Ellenőrizze a csomagolás sértetlenségét 

használat előtt. 

 

7. Tárolás, karbantartás és szállítás 

 Tárolás 

 Az eszközt javasolt olyan helyiségben tárolni, ahol a relatív páratartalom nem éri el a 80%-ot, a 

légköri nyomás 70kPa és 106kPa között van, és a hőmérséklet -10ºC és +50ºC. 

 Kerülje a túl magas hőmérsékleten való tárolást, az megrövidítheti az eszköz élettartamát, 

károsítja az akkumulátort és megolvadhatnak a műanyag alkatrészek. 

 Kerülje a túl alacsony hőmérsékleten történő tárolást.  

  Karbantartás 

 Az eszközhöz nem tartoznak a szereléséhez használatos kiegészítők, a szerelést minden 

esetben szakembernek kell végeznie egy hivatalos szervizben. 

 Tárolja az eszközt száraz környezetben, kerülje a nedvességet. 

 Ne dobálja, ütögesse vagy rázogassa az eszközt. 

 Szállítás 

 Szállítás során kerülni kell a túlzott rázkódást. Óvatosan fektesse le, és ne fordítsa fejjel lefelé. 

 Ne szállítsa együtt veszélyes árukkal. 

 Kerülje a túlzott napfényt és a nedvességet. 


